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über die bakterizide Wirksamkeit des chemischen Desinfektionsmittels

VENNO VET 1 SUPER

der Firma Menno Chemie-Vertrieb GmbH, Langer Kamp 104, 22850 Norder­

stedt, Deutschland. Das genannte Präparat wurde von der Menno Chemie-Ver­

trieb GmbH in einem ungeäffneten Originalkanister zugestellt. Als Testkeim

wurde ein MRSA-Stamm (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus)

verwendet.
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Die gesamte Prüfung erfolgte gemäß den "Richtlinien für die Prüfung von Des­

infektionsverfahren und chemischen Desinfektionsmitteln" (4. überarbeitete Auf­

lage, 2007) der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e. V. (DVG),

Gießen, als Eckwertprüfung (Kapitel V: Methoden der Prüfung von chemischen

Desinfektionsmitteln für die Tierhaltung, Abschnitt A: Prüfung an Bakterien und

Pilzen). Die Untersuchungen fanden zwischen dem 11.08.2008 und 19.09.2008

statt.

1 Material und Methoden

1.1 Material

Desinfektionsmittel:

VENNO VET 1 SUPER

Verpackung: Kunststoffflasche mit Schraubverschluss

Menge: 2 kg

Lagerung: bei Zimmertemperatur, im Dunkeln

Inhalt: dünnflüssig, klar, gelb

Geruch: stechend

pH-Wert: nicht im messbaren Bereich

Packungsangaben:

Chargenbezeichnung: 08006

Zusammensetzung: 55 g/100 g Ameisensäure

Haltbarkeit: 2013-03

Gefahrenzeichen: C (ätzend)

Testkeim:

MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus): Erhalten von Herrn Prof.

Dr. Lothar H. Wieler aus dem Institut für Tier- und Umwelthygiene der Freien




